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abstrak
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan rawatan suhu yang berbeza terhadap kebioaktifan wolastonit 
yang disintesis menggunakan teknik sol gel. Abu sekam padi dan batu kapur digunakan sebagai bahan awalan untuk 
menghasilkan wolastonit. Nisbah campuran kalsium oksida dan silika dioksida CaO/SiO2 ditentukan pada 55:45 dan 
dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu 135°C dengan tekanan 0.26 MPa selama 8 jam. Campuran serbuk CaO dan 
SiO2 tersebut disinter pada suhu yang berbeza (1150°C dan 1250°C) dan diuji sifat kebioaktifan secara rendaman 
dalam larutan cecair badan tersimulasi (SBF) selama 1,3,5,7 dan 14 hari secara in vitro. Sifat fizikal dan kebioaktifan 
wolastonit sebelum dan selepas direndam dalam larutan SBF dan beberapa pencirian telah dijalankan menggunakan 
teknik analisis XRD, FESEM, EDX dan FTIR. Campuran serbuk CaO-SiO2 yang telah diautoklaf dan disinter pada suhu 
1250°C menghasilkan puncak tunggal pseudowolastonit. Ujian kebioaktifan menunjukkan lapisan amorfus kalsium 
fosfat (ACP) dengan julat nisbah Ca/P 1.9-1.51 terbentuk lebih pantas pada sampel wolastonit yang disinter pada suhu 
1250°C berbanding pembentukan ACP pada sampel tersinter 1150°C. 
Kata kunci: Abu sekam padi; batu kapur; kebioaktifan; wolastonit
abstract
The aim of this work was to identify the sintering effect on the in vitro bioactivity of the synthesized wollastonite material 
using sol gel method. Rice husk ash and calcium oxide from limestone were taken as a precursor to produce wollastonite. 
Calcium oxide and silicon dioxide CaO/SiO2 were measured at an average ratio of 55:45 and placed in an autoclave 
at the temperature of 135°C with 0.26 MPa pressure for 8 h. The CaO and SiO2 powder mixtures have been sintered at 
different temperatures (1150°C and 1250°C) and then immersed in a simulated body liquid (SBF) solution for 1,3,5,7 
and 14 days for in vitro bioactivity test. The physical properties and wolastonite bioactivity before and after immersed 
in SBF solution and some characterizations were carried out using XRD, FESEM, EDX and FTIR analysis techniques. The 
autoclaved CaO-SiO2 powder mixture sintered at 1250°C yields a single peak of pseudowolastonite. The bioactivity 
test showed that, the amorphous layer of calcium phosphate (ACP) with the Ca/P ratio of 1.9-2.01 was formed faster on 
wolastonite samples sintered at 1250°C compared to the formation of ACP layer for sample sintered at 1150°C.
Keywords: Bioactivity; limestone; rice husk ash; wollastonite
Pengenalan
Penyelidikan ke atas bahan bio telah berkembang pesat 
dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana keperluan 
klinikal untuk organ-organ dan tisu-tisu gantian serta 
pemulihan (Imam et al. 2013; Lim et al. 2015). Sejak 
beberapa dekad yang lalu, perkembangan bahan bioaktif 
telah beralih ke arah bahan bioseramik yang mempunyai 
ikatan secara terus dengan tulang dan tisu seperti 
pembuatan perancah seramik, komposit dan salutan 
dengan sifat kebioaktifan yang dipertingkatkan untuk 
kejuruteraan tisu tulang seperti bahan hidroksiapatit (HA) 
dan kalsium fosfat (CaP) (Anjaneyulu & Sasikumar 2014; 
Best et al. 2008; Vallet-Regí 2010). Bahan bioseramik akan 
membentuk fosfat kalsium yang terhablur seperti lapisan 
hidroksiapatit biologi aktif (HA) pada permukaannya 
apabila direndam dalam larutan cecair badan tersimulasi 
(SBF) pada pH 7.4 dengan kepekatan ionnya yang sama 
dengan plasma darah manusia (Zhao & Chang 2004). 
Pembentukan lapisan apatit pada bahan adalah indikator 
yang menunjukkan sifat kebioaktifan yang baik bagi 
bahan tersebut.
Antara bahan bioseramik yang telah mendapat 
perhatian kerana sifat bioserasi dan kebioaktifan yang 
tinggi dalam tubuh manusia adalah kalsium silikat (CaSiO3) 
atau wolastonit dan ia mula diaplikasikan dalam bidang 
bioperubatan sejak lebih sedekad lalu termasuk dalam 
bidang ortopedik dan pergigian (Jones 2001; Podporska 
et al. 2008). Interaksi kimia dan fizikal kalsium silikat 
dengan tulang hidup jelas menunjukkan sifat kebioaktifan 
yang tinggi bahan ini. Terdapat dua jenis polimorf untuk 
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kalsium silikat: β-CaSiO3 (wolastonit TC atau 2M) dan 
α-CaSiO3 (pseudowolastonit). Kedua-duanya mempunyai 
komposisi kimia dan stoikiometri yang sama, tetapi 
berbeza dalam struktur hablur. β-wolastonit wujud 
pada suhu persekitaran biasa (suhu rendah) manakala 
pseudowolastonit adalah fasa yang paling stabil pada 
suhu tinggi. 
Terdapat pelbagai teknik telah dilaporkan untuk 
sintesis kalsium silikat; sebagai contoh, teknik kimia 
mekanik, hidroterma, keadaan pepejal, kaedah berbantu 
mikrogelombang serta kaedah kimia lain yang melibatkan 
pembakaran, pemendakan bersama dan kaedah sol gel. 
Salah satu cara yang mudah dan mesra ekonomi adalah 
kaedah sol gel. Beberapa kajian telah melaporkan mengenai 
penggunaan Tetraetoksisilan (TEOS) untuk menghasilkan 
kalsium silikat sintetik (Toledo-Fernández et al. 2008) dan 
kalsium nitrat terhidrat sebagai pelopor dalam teknik sol 
gel (Chen et al. 2015; Zhao & Chang 2004). 
Selain itu, kalsium silikat atau wolastonit juga boleh 
diekstrak daripada bahan-bahan mentah pelbagai sumber 
semula jadi seperti batuan dan mineral semula jadi yang 
wujud di bumi (Harabi & Chehlatt 2013). Malaysia 
dikenali sebagai salah satu negara yang kaya dengan 
sumber semula jadi batuan dan mineral dan bahan-bahan 
semula jadi yang boleh digunakan untuk menghasilkan 
bahan bioseramik dan berpotensi digunakan sebagai 
implan, terutamanya dalam bidang perubatan. Sebagai 
contoh, implan yang diperbuat daripada kalsium silikat 
boleh disintesis daripada kombinasi sumber mineral batu 
kapur (Rashita et al. 2014) dan bahan buangan pertanian 
seperti sekam padi atau jerami (Roslinda et al. 2016). Batu 
kapur adalah sejenis batuan yang mengandungi kalsium 
karbonat (CaCO3). Antara kegunaan utama batu kapur 
adalah termasuk dalam pembuatan simen dan sebagai 
pengisi dalam industri kertas. Manakala sekam padi yang 
mengandungi SiO2 dihasilkan dengan purata 100 juta tan 
metrik setahun sebanyak 500 juta tan beras yang terdapat di 
seluruh dunia (Hassan et al. 2012). Selain itu, penggunaan 
sumber mineral sebagai bahan mentah adalah lebih selamat 
dan mesra alam. 
Sebelum mengenal pasti sifat kebioktifan bahan secara 
in vivo, bahan bioseramik untuk pelbagai bahan implan 
kebiasaannya akan melalui ujian saringan kebioserasian 
di dalam larutan badan tersimulasi (SBF) secara in vitro. 
Sehubungan dengan itu, kajian pada kali ini akan menilai 
kesan suhu sinteran tinggi terhadap penghabluran, struktur, 
komposisi, morfologi dan kebioaktifan wolastonit yang 
disintesis daripada abu sekam padi dan batu kapur. Di 
samping itu, pencirian secara terperinci XRD, FTIR dan 
FESEM sampel wolastonit bersuhu tinggi yang diperbuat 
daripada sekam padi dan batu kapur juga dijalankan bagi 
menentukan kebioserasian bahan dalam tubuh manusia.
bahan dan kaedah
Bahan awalan yang digunakan adalah serbuk kalsium 
oksida (CaO) yang diperoleh melalui pengkalsinan batu 
kapur (CaCO3) pada suhu 1100°C selama 5 jam rendaman 
dengan kadar kenaikan suhu 10°C/min dan serbuk silika 
melalui pembakaran sekam padi pada suhu 950°C dengan 
kadar kenaikan suhu 5°C/min selama 1 jam rendaman 
untuk menghasilkan abu sekam padi yang mengandungi 
unsur utama silika (SiO2). Peratusan komposisi unsur 
utama yang terdapat dalam abu sekam padi iaitu silika 
(89.5%) dan serbuk batu kapur terkalsin iaitu kalsium 
oksida (98.39%) dikenal pasti menggunakan analisis 
XRF (Jadual 1). Teknik sol gel digunakan dalam kajian 
ini dengan nisbah berat serbuk CaO:SiO2 sebanyak 
55:45. Campuran serbuk kalsium oksida dan serbuk 
silika dimasukkan ke dalam air ternyah ion dan dikacau 
menggunakan pengacau bermagnet selama 10 min pada 
suhu bilik 25°C seterusnya dimasukkan ke dalam autoklaf 
untuk mengikat campuran tersebut dengan menggunakan 
haba pada suhu 135°C dan tekanan 0.25 MPa selama 8 
jam. Kaedah autoklaf ini diperkenalkan bagi mendapatkan 
penghabluran yang baik untuk kalsium silikat (Ismail et 
al. 2016a). Seterusnya, campuran aglomerasi putih yang 
terbentuk dalam larutan air ternyah ion dikeringkan di 
dalam ketuhar pada suhu 90°C selama 24 jam. 
Serbuk campuran CaO-SiO2 kemudiannya disinter 
pada suhu yang berbeza iaitu 1150°C dan 1250°C dengan 
kadar kenaikan pemanasan 5°C/min selama 1 jam. 
Kemudian, beberapa ujian sifat fizikal dan perbandingan 
sifat kebioaktifan serbuk kalsium silikat telah dijalankan. 
Serbuk wolastonit yang telah disinter dimasukkan ke 
dalam acuan berbentuk silinder bersaiz 12 mm tinggi dan 
6 mm diameter. Kira-kira 0.5 g sampel serbuk wolastonit 
lembap telah disediakan menggunakan larutan penimbal 
fosfat pada nisbah cecair-ke-serbuk 0.4 sebelum ditekan 
menggunakan tangan ke dalam acuan. 
Penentuan kandungan unsur logam berat yang terdapat 
di dalam abu sekam padi, batu kapur terkalsin dan campuran 
CaO-SiO2 telah dilakukan dengan menggunakan analisis 
induktif-bersama plasma-spektroskopi pelepasan atom 
(ICP-AES). Sebelum ujian ICP-AES dijalankan, sampel telah 
dilarutkan di dalam larutan 1M HNO3 dan dikacau selama 
seminggu menggunakan pengacau bermagnet. Kemudian, 
mendakan telah ditapis bagi mendapatkan bahan yang 
tulen. Ketumpatan sampel diukur menggunakan prinsip 
Archimedes. Manakala keliangan sampel ditentukan 
menggunakan teknik sesaran cecair. Jumlah awal etanol 
(Vo) dan berat awal sampel (Wo) diukur. Selepas itu, 
sampel direndam di dalam etanol selama 24 jam. Etanol 
digunakan di dalam ujian ini kerana ia mudah meresap larut 
ke dalam bahan. Selepas 24 jam, sampel dikeluarkan dan 
berat selepas rendaman diukur (Wf). Ketumpatan peratusan 
keliangan dikira dengan menggunakan (1)
 Keliangan % = Wf-Wo/(ρVo) × 100%  (1)
dengan ρ ialah ketumpatan sampel.
Untuk ujian kebioaktifan, sampel wolastonit 
berbentuk silinder direndam dalam larutan SBF dan 
diletakkan di dalam inkubator pada suhu 36.5°C. 
Larutan SBF yang digunakan disediakan mengikut kaedah 
piawai yang digunakan oleh penyelidik lain (Kokubo & 
Takadama 2006). Sampel direndam selama 1, 3, 5, 7 dan 
14 hari. Selepas rendaman, sampel dikeluarkan daripada 
larutan SBF dan direndam dalam aseton selama dua jam 
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bagi menghentikan pembentukan apatit serta dibilas 
sebanyak tiga kali dengan air ternyah ion. Larutan SBF 
diganti setiap tiga hari bagi memastikan ion yang terdapat 
di dalam larutan SBF tersebut tidak mencapai supertepu. 
Sampel dicirikan menggunakan teknik pembelauan 
sinar-X (XRD, model Bruker AXS DS) bagi mengenal pasti 
fasa yang terbentuk dan kehabluran serta spektroskopi 
transformasi Fourier inframerah (FTIR model Bruker 
IFS66vs) untuk menentukan ikatan kimia dan kumpulan 
berfungsi yang wujud. Morfologi sampel dianalisis 
menggunakan mikroskop elektron imbasan pancaran 
medan (FESEM) yang dilengkapi dengan EDX (FESEM/
EDX, Supra 55VP).
kePutusan dan Perbincangan
Merujuk kepada Jadual 1, didapati bahawa kandungan 
sebatian utama yang terdapat dalam serbuk batu kapur 
terkalsin yang dikalsin pada suhu 1100°C selama 5 jam 
adalah kalsium oksida (CaO) iaitu sebanyak 98.39 % bt. 
Terdapat beberapa sebatian lain dalam batu kapur 
terkalsin seperti MgO (0.90 % bt.), SiO2 (0.22 % bt.), 
BaO (0.13 % bt.), Al2O3 (0.12 % bt.) dan kandungan 
sebatian selebihnya kurang daripada 0.1 % bt. Manakala 
bagi sekam padi yang dibakar pada suhu 950°C selama 
1 jam, sebatian utamanya merupakan silikon dioksida 
(SiO2) dengan peratusan berat sebanyak 89.5. Manakala 
lain-lain sebatian yang wujud dalam abu sekam adalah 
seperti K2O (3.61 % bt.), P2O5 (3.36 % bt.), MgO 
(1.24 % bt.), Al2O3 (0.58 % bt.), CaO (0.57 % bt.) dan 
lain-lain sebatian kurang daripada 0.1 % bt.
Corak difraktogram XRD dalam Rajah 1 memaparkan 
keputusan XRD bahan asalan (serbuk abu sekam padi dan 
serbuk batu kapur terkalsin), campuran serbuk batu kapur 
terkalsin dan abu sekam padi selepas proses autoklaf 
tanpa sinter dan selepas sinteran pada suhu 1150°C dan 
1250°C. Rajah 1(a) menunjukkan kehadiran fasa silika 
jenis kristobalit (SiO2, no.JCPDS: 11-0695) bagi serbuk 
abu sekam padi pada sudut 21.9 dan 36. Manakala serbuk 
batu kapur terkalsin terdiri daripada fasa kalsium oksida 
(CaO) dan potlandit (Ca(OH)2). Selepas campuran CaO-
SiO2 tersebut diautoklaf, masih terdapat fasa kristobalit 
dan wujud fasa tidak stabil trikalsium silikat iaitu hatrurit 
(Ca3SiO5) masing-masing pada sudut 21.9 dan 29.3 akibat 
daripada pembentukan fasa wolastonit (CaSiO3) yang 
belum sempurna.
JADUAL 1. Komposisi batu kapur terkalsin dan abu sekam padi 
Komposisi Batu kapur terkalsin 
(% bt.)
Abu sekam padi 
(% bt.)
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
K2O
BaO
TiO2
Na2O
P2O5
Rb2O
SO3
TeO3
SrO
MnO
98.39
0.22
0.12
0.07
0.90
-
0.13
-
-
-
-
0.05
0.05
0.04
0.02
0.59
89.42
0.60
0.16
1.26
3.62
-
0.02
0.34
3.37
0.03
0.47
-
-
0.06
RAJAH 1. Difraktogram XRD sampel serbuk (a) abu sekam padi, (b) batu kapur terkalsin, (c) serbuk campuran CaO-
SiO2 selepas autoklaf tanpa sinter dan wolastonit yang disinter pada suhu (d) 1150°C dan (e) 1250°C
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Selepas sampel disinter pada suhu 1150°C, terdapat 
beberapa puncak fasa β-wolastonit pada sudut 2θ = 30°, 27° 
dan 25.5° serta kebanyakan puncak fasa pseudowolastonit 
(α-CaSiO3) dengan penghabluran yang tinggi mulai 
terbentuk. Sinteran membantu meningkatkan penghabluran 
berbanding penghabluran yang rendah sebelum sinteran. 
Menurut sistem CaO-SiO2, fasa pseudowolastonit akan 
terbentuk pada suhu T = 1125°C (Brohede et al. 2009). 
Walau bagaimanapun, pembentukan lengkap fasa 
pseudowolastonit jelas pada setiap satu sudut 2θ = 27°, 
45.8°, 33° dan 36.6° bersamaan dengan piawaian (JCPD 
01-074-0874) apabila serbuk campuran CaO-SiO2 disinter 
pada suhu 1250°C. Pseudowolastonit merupakan fasa 
kalsium silikat yang paling stabil dengan kemuncaknya 
yang sangat berhablur. 
Komposisi unsur logam berat plumbum (Pb), 
Kadmium (Cd), Arsenik (As) dan merkuri (Hg) yang 
terdapat di dalam serbuk abu sekam padi dan batu kapur 
terkalsin serta wolastonit telah dikenal pasti dengan 
menggunakan ICP-AES. Jadual 2 menunjukkan bahawa 
unsur surih untuk As, Cd, Hg dan Pb yang terdapat 
dalam bahan awalan dan wolastonit adalah di bawah 
had maksimum yang dibenarkan oleh Piawai Spesifikasi 
untuk Kaca dan Biobahan Seramik untuk Implantasi ASTM 
F1538-03 (2012). Keputusan ini turut disokong oleh De 
Aza et al. (1998) yang menegaskan dalam kajiannya 
berkenaan pseudowolastonit untuk aplikasi bioperubatan 
bahawa hanya bahan yang mengandungi unsur logam 
berat di bawah had yang dibenarkan oleh ASTM F 1538-03 
selamat digunakan sebagai bahan implan. 
Ketumpatan sampel yang disinter pada suhu 1150°C 
adalah sebanyak 2.12 g/cm3. Apabila suhu dinaikkan 
kepada 1250°C, ketumpatan sampel meningkat kepada 
2.37g/cm3. Jadual 3 memaparkan keputusan keliangan 
bagi sampel wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C 
dan 1250°C. Sampel wolastonit yang disinter pada suhu 
1150°C mempunyai peratus keliangan sebanyak 1.115% 
dan peratusan didapati menurun kepada 0.97% apabila 
disinter pada suhu yang lebih tinggi iaitu 1250°C. Menurut 
Mour et al. (2010), antara faktor yang akan mempengaruhi 
keliangan sampel adalah ketumpatan sampel, peningkatan 
suhu sinteran dan penambahan unsur pengaloian. 
Penurunan peratusan keliangan seiring dengan peningkatan 
nilai ketumpatan menunjukkan bahawa sampel menjadi 
lebih padat. 
Sifat kebioaktifan wolastonit yang disinter pada 
suhu yang berbeza (1150°C dan 1250°C) telah dijalankan 
secara in vitro dengan merendam sampel tersebut ke 
dalam larutan SBF selama 1,3,5,7 dan 14 hari. Corak 
pembelauan XRD wolastonit yang disinter pada suhu 
1150°C dan 1250°C sebelum dan selepas direndam dalam 
larutan SBF dipaparkan dalam Rajah 2. Keputusan ini 
menunjukkan keamatan penghabluran pseudowolastonit 
dan β-wolastonit bagi sampel yang disinter pada suhu 
1250°C dan 1150°C mengalami penurunan seiring dengan 
peningkatan tempoh rendaman (Rajah 2). Kehadiran 
puncak fasa amorfus hidroksiapatit (HA) pada sampel 
yang disinter pada suhu 1150°C dan 1250°C pula masing-
masing jelas kelihatan pada hari ke-7 dan hari ke-14 
rendaman. Fasa HA pada puncak 31-35° piawai dengan 
No. rujukan JCPDS:00-09-0302 dijadikan panduan dalam 
ujian ini. Walau bagaimanapun, puncak kalsit (CaCO3) 
pada sudut 29.5° dikesan selepas 3 hari rendaman 
dan keamatannya semakin tinggi pada hari ke-14 bagi 
kedua-dua sampel dengan suhu sinteran yang berbeza. 
Fasa rujukan bagi kalsit dalam ujian ini selari dengan 
piawai dengan No. rujukan JCPDS:00-05-586. Puncak 
kalsit yang muncul semasa rendaman disebabkan oleh 
tindak balas antara ion sampel dan ion daripada larutan 
SBF sepanjang tempoh rendaman. Keputusan yang sama 
turut diperoleh oleh penyelidik lain yang menjalankan 
ujian kebioaktifan ke atas sampel biokaca SiO2-CaO-
P2O5 (Mami et al. 2008; Mozafari et al. 2010) yang turut 
mendapati kehadiran puncak fasa kalsit seawal 4 jam dan 
sehari rendaman dalam larutan SBF. 
Rajah 3 menunjukkan spektrum FTIR bagi sampel 
wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C dan 1250°C 
selepas rendaman dalam larutan SBF selama 1,3,5,7 
dan 14 hari. Dalam tempoh 14 hari rendaman, terdapat 
pengurangan nilai keamatan getaran regangan ion silikon 
(Si-O-Si) pada nombor gelombang 708 cm–1 dan (Si-
O) pada 940 cm-1 pada kedua-dua suhu pensinteran. 
Semasa rendaman, pelepasan kumpulan silanol Si-O-
Si ke dalam larutan SBF dan kawalan pembentukan 
kumpulan Si-OH akan mendorong pembentukan apatit 
pada permukaan sampel (Lakshmi & Sasikumar 2012; 
Meiszterics & Sinkó 2008). Manakala nilai keamatan 
kumpulan P-O yang semakin bertambah menunjukkan 
tindak balas yang berlaku antara ion fosfat (PO43–) dan ion 
kalsium (Ca2+) semasa pembentukan fasa apatit. Kadar 
pembentukan ion fosfat dikesan lebih awal pada sampel 
yang disinter pada suhu 1250°C iaitu dengan kemunculan 
kumpulan berfungsi P-O pada getaran lenturan 1024.16 
cm–1 pada hari kelima rendaman berbanding pada 
JADUAL 2. Kandungan unsur logam berat di dalam abu sekam padi, batu kapur terkalsin 
dan pseudowolastonit
Bahan Plumbum
Pb
Kadmium
Cd
Arsenik
As
Merkuri
Hg
Piawai (ASTM F 1538-03) (mg/L) 30.000 5.000 3.000 5.000
Abu sekam padi 0.007 0.003 0.022 0
Batu kapur terkalsin 0.058 0.000 0.017 0
Wolastonit 1250°C 0.061 0.008 0.023 0
Wolastonit 1150°C 0.047 0.006 0.010 0
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tujuh hari rendaman bagi sampel yang disinter pada 
suhu 1150°C.
Nilai pH dan nisbah unsur Ca/P pada sampel 
berdasarkan keputusan EDX dipaparkan pada Jadual 3. 
Perubahan nilai pH pada Jadual 3 dilihat meningkat 
sehingga ke hari ketiga rendaman dan kemudian 
mengalami penurunan pH sehingga hari ke-14 rendaman 
bagi sampel yang disinter pada suhu 1150°C dan 1250°C 
masing-masing pada pH 7.70 dan 7.63. Ini disebabkan 
oleh proses pemelarutan ion daripada sampel ke dalam 
larutan SBF yang tidak sekata sepanjang ujian kebioaktifan 
dijalankan (Dorozhkin 2009). Sifat kebioaktifan bahan 
secara in vitro dianalisis berdasarkan nisbah Ca/P yang 
terbentuk pada permukaan sampel menerusi bacaan 
spektrum EDX. Menurut Dorozhkin (2009), nisbah untuk 
Ca/P semasa rendaman untuk amorfus kalsium fosfat (ACP) 
berada dalam julat 1.2-2.0 manakala bagi hidroksiapatit 
kurang kalsium (CDHA) haruslah berada dalam julat 
1.5-1.67. Pada hari ke-7 rendaman, pembentukan ACP 
terjadi dengan nisbah Ca/P: 1.65 bagi sampel yang 
disinter pada suhu 1150°C. Walau bagaimanapun, sampel 
wolastonit yang disinter pada suhu 1250°C menunjukkan 
pertumbuhan amorfus kalsium fosfat (ACP) lebih awal iaitu 
pada hari ke-5 rendaman dengan nilai Ca/P :1.93 dan kekal 
dalam fasa ACP sehingga hari ke-7 dengan nilai Ca/P: 2.01. 
Pembentukan fasa CDHA yang merupakan sebatian hablur 
HA yang lebih stabil (Dorozhkin 2009) dikesan pada hari 
ke-14 bagi sampel yang disinter pada suhu 1150°C dan 
1250°C masing-masing dengan nisbah Ca/P: 1.58 dan 1.51. 
Keputusan EDX pada Jadual 4 membuktikan bahawa sifat 
kebioaktifan bahan bergantung kepada kadar keterlarutan 
ion kalsium (Ca) dan silikon (Si) ke dalam larutan SBF dan 
interaksi tindak balas dengan ion fosforus (P) daripada 
larutan SBF dan ion kalsium daripada sampel seterusnya 
membentuk nukleus fasa HA seperti dalam (2). 
 10Ca2+ + 6PO43– + 2OH–  Ca10(PO4)6(OH) (2)
Rajah 4 menunjukkan mikrograf FESEM sebelum 
dan selepas direndam dalam larutan SBF. Sebelum 
direndam, struktur bulat dan poros yang merujuk 
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RAJAH 2. Difraktogram XRD bagi sampel wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C 
(a-e) dan 1250C (f-i) selepas rendaman dalam larutan SBF selama 1, 3, 5, 7 dan 14 hari
824
kepada bentuk pseudowolastonit didapati terhasil pada 
kedua-dua sampel yang disinter pada suhu berbeza 
(Rajah 4(a) & 4(d)). Pada hari ke-7 rendaman, struktur 
seperti batu karang terbentuk pada permukaan sampel 
wolastonit dengan lapisan nipis amorfus kalsium fosfat 
ACP di atasnya (Rajah 4(b) & 4(e)). Rajah 4(c) dan 4(f) 
menunjukkan hampir keseluruhan permukaan sampel 
ditutupi oleh lapisan CDHA pada hari ke-14. 
Kajian sebelum ini telah melaporkan kebioaktifan 
wolastonit yang disintesis daripada sumber sekam padi 
dan batu kapur, disinter pada suhu yang rendah 950°C 
selama 2 jam menghasikan β-wolastonit. Keputusan ujian 
kebioaktifan kajian tersebut menunjukkan pertumbuhan 
apatit HA seawal 3 hari rendaman di dalam larutan 
SBF dengan nilai Ca/P: 1.2-2.02 (Ismail et al. 2016b) 
berbanding wolastonit yang disinter pada suhu 1250°C 
(α-wolastonit) pada hari ke-5 rendaman dalam kajian ini. 
Walau bagaimanapun, wolastonit yang disinter pada suhu 
pertengahan 1150°C, pertumbuhan apatit terjadi agak 
lambat iaitu pada hari ke-7 berbanding suhu 1250°C. 
Ini dipengaruhi oleh pemelarutan Si dan Ca yang sedikit 
perlahan didapati pada sampel yang disinter pada suhu 
RAJAH 3. Spektrum FTIR bagi sampel wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C (a-e) dan 
1250C (f-i) selepas rendaman dalam larutan SBF selama 1, 3, 5, 7 dan 14 hari
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JADUAL 3. Keliangan wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C and 1250°C 
Sampel Ketumpatan (gcm–3) Berat awal sebelum rendaman,Wo (g)
Berat akhir selepas 24 jam 
rendaman di dalam etanol, Wf (g) % Keliangan
Wolastonit 1150°C 2.12 0.3981 0.574 1.12
Wolastonit 1250°C 2.37 0.3616 0.5133 0.97
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1150°C (rujuk Jadual 4). De La Casa-Lillo et al. (2011)
menyatakan dalam kajiannya bahawa sifat kebioaktifan 
boleh dipengaruhi oleh kesan rawatan terma, perbezaan 
fasa dan saiz keporosan. 
Pertumbuhan HA yang agak lambat berbanding fasa 
tunggal ß-wolastonit yang disinter pada suhu yang rendah, 
950°C adalah disebabkan purata pembubaran Ca dan 
Si serta mempunyai keliangan yang rendah berbanding 
JADUAL 4. Komposisi unsur Si dan nisbah Ca/P berdasarkan EDX pada wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C dan 1250°C 
selepas rendaman di dalam larutan SBF (pH SBF kawalan: 7.4)
Tempoh 
rendaman
(hari)
Sampel yang disinter pada suhu 1150°C Sampel yang disinter pada suhu 1250°C
Komposisi 
unsur Si (at%)
Komposisi nisbah 
Ca/P (%at)
pH larutan SBF 
selepas rendaman
Komposisi 
unsur Si (at%)
Komposisi nisbah 
Ca/P (%at)
pH larutan SBF 
selepas rendaman
1 17.9 3.71 8.32 10.2 2.62 8.44
3 8.8 2.91 8.60 5.0 2.27 8.72
5 8.4 2.18 8.35 6.2 1.93 8.41
7 1.8 1.65 7.80 0.9 2.01 7.99
14 1.5 1.58 7.70 1.0 1.51 7.63
RAJAH 4. Morfologi sampel wolastonit sebelum dan selepas direndam dalam larutan SBF selama 7 hari bagi sampel yang 
disinter pada suhu 1150°C (a-c) dan 1250°C (d-f)
 (a) Sebelum direndam  (d) Sebelum direndam
 (e) Hari ke-7 (b) Hari ke-7
 (c) Hari ke-14  (f) Hari ke-14
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sampel wolastonit bersuhu tinggi (pseudowolastonit). 
Perbandingan antara Rajah (4(a) dan 4(d)) membuktikan 
keliangan wolastonit yang disinter pada suhu 1150°C adalah 
lebih tinggi. Oleh itu, apabila suhu sinteran meningkat, 
tapak aktif untuk penukleusan apatit pada permukaan 
sampel pseudowolastonit juga akan berkurangan. Justeru, 
ini menyebabkan kadar pembubaran ion Ca adalah 
perlahan dan pembentukan lapisan Si-OH pada sampel 
pseudowolastonit semasa rendaman dalam larutan SBF 
juga adalah perlahan (De La Casa-Lillo et al. 2011). 
Secara keseluruhan, kajian mendapati bahawa β-wolastonit 
(wolastonit bersuhu rendah 950°C) bagi wolastonit yang 
disintesis daripada sekam padi dan batu kapur adalah yang 
paling bioaktif berbanding pseudowolastonit iaitu fasa 
yang stabil pada suhu tinggi.
kesimPulan
Wolastonit yang disintesis pada suhu yang berbeza 
telah berjaya dihasilkan daripada abu sekam padi dan 
batu kapur sebagai bahan mentah. Pertumbuhan HA 
berdasarkan pembentukan amorfus kalsium fosfat 
(ACP) pada morfologi permukaan sampel yang disinter 
pada suhu 1150°C adalah lebih lambat berbanding 
suhu 1250°C iaitu selepas lima hari rendaman, namun 
ia masih menunjukkan sifat kebioaktifan yang baik. 
Justeru, dapat disimpulkan bahawa, suhu sinteran 
memainkan peranan yang penting terhadap sifat 
kebioaktifan sampel.
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